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Применение нейросетевых технологий 
для повышения достоверности оценок 
параметров перемещения неплоских 
элементов конструкций 


С целью получения достоверных значений параметров перемещения объектов с неплоской поверхностью 
с помощью интерференционного СВЧ-метода на основе трехзондовых измерителей использованы 
нейросетевые технологии. На базе данного метода была поставлена серия реальных экспериментов. 
Квадратичность характеристик детекторов обеспечивалась применением калибровки с использованием 
разработанной математической модели нейронной сети. Применение интерференционного метода 
СВЧ-измерений в сочетании с нейросетевыми технологиями позволило определять параметры перемещения 
контролируемого объекта с высокой точностью. 


Введение 


Возникновение и стремительное развитие современных средств обработки инфор- 
мации делает актуальным вопрос об их применении для решения актуальных научно- 
технических задач, а также обеспечение повышения таких важных факторов, как 
надежность и достоверность. Одной из задач является разработка средств измерения 
параметров механических перемещений и вибраций неплоских объектов. С точки 
зрения безынерционности и бесконтактности измерений микроволновые методы обла- 
дают неоспоримым преимуществом, а в условиях термических нагрузок объекта либо 
пребывания его в агрессивной среде являются решающим обстоятельством в пользу 
выбора микроволновых методов. Практическое применение существующих методов 
требует повышения точности оценок местоположения контролируемого объекта, ко- 
торое в состоянии обеспечить применение нейросетевых технологий [1]. 

Наиболее популярным из микроволновых методов измерения параметров движения 
является интерференционный метод [2-4]. В его основе лежит анализ суперпозиции элек- 
тромагнитных волн, распространяющихся от генератора и отраженных от исследуемого 
объекта, что приводит к образованию стоячей волны в измерительном волноводном 
тракте. С помощью детектора регистрируется электрическое поле этой волны, модули- 
рованное перемещениями контролируемого элемента конструкции. На базе данного 
метода были проведены экспериментальные исследования. 

Цель исследований. Показать актуальность применения нейросетевых технологий 
в сочетании с интерференционным СВЧ-методом для контроля параметров перемещений 
неплоских элементов конструкций. 
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Постановка эксперимента 


Информация о расстоянии до отражающего элемента конструкции заключена в 
фазе комплексного коэффициента отражения, поэтому необходимо рассмотреть мно- 
гозондовый измеритель комплексного коэффициента отражения, в частности трех- 
зондовый. Схема экспериментальной установки была следующей (рис. 1): от генера- 
тора 1 через вентиль 2 СВЧ-сигнал частоты 10 ГГц поступает на вход измерительной 
волноводной секции 3 с тремя зондами, соединенными с детекторами, измерительная 
секция непосредственно соединена с приемо-передающим рупором 4. Излучаемая 
волна падает на отражатель в виде металлической пластины 5 (имеющей определен- 
ную кривизну поверхности), которая перемещалась вдоль продольной оси, соответ- 
ственно отраженный сигнал поступает в антенну и измерительную секцию, в кото- 
рой формируется стоячая волна. Начальное расстояние от плоскости апертуры антенны 
до поверхности пластины составляло 100 мм. Контролируемый объект (металлическая 
пластина 5) перемещался свободно — без использования направляющей. В ходе экспе- 
римента были использованы две пластины, имеющие идентичные размеры 250 х 300 мм, 
но различные радиусы кривизны 600 мм и 1720 мм. Антенна представляла собой 
пирамидальный рупор длиной 200 мм и размерами апертуры 95 х 95 мм. Сечение вол- 
новода для всего СВЧ тракта составляло 23 х 10 мм. Данные с детекторов измери- 
тельной секции фиксировались через каждые 3 мм перемещения отражающей поверх- 
ности. Для получения более полного представления о преимуществах и недостатках 
применения интерференционного метода измерений для неплоских объектов были 
проведены две серии экспериментов. В первой серии экспериментов отражающая по- 
верхность располагалась вогнутой частью к апертуре антенны (рис. 1, отражающая 
пластина 5 изображена непрерывными линиями), а во второй — выпуклой (рис. 1, отра- 
жающая пластина 5 изображена пунктиром). 


з 
№74\ 74 


Рисунок 1 — Схема экспериментальной установки 


Анализ работы установки 


Проанализируем работу установки для случая, когда зонды с детекторами распо- 
ложены в волноводе эквидистантно на расстоянии Л/8 друг от друга (Л — длина волны в 


волноводе) и при соблюдении квадратичности характеристик детекторов. В этом случае 
полученный с детекторов выходной сигнал Р„ имеет вид: 


2 
Р.Е, очи Роли] (1) 
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21 Л 
где т=1,2,3. При этом сигналы сч - : ии) имеют смысл опорных, а 


: вт 
сигналы Гехр а —1) | содержат информацию об исследуемом комплексном 


коэффициенте отражения Г. Коэффициенты пропорциональности А, для каждого из 


детекторов устраняются из окончательных выражений путем деления результатов 
измерений (1) на результат измерений в режиме бегущей волны, то есть при согла- 
сованной нагрузке. Таким образом, имеем систему трех нормированных величин р, : 


2 


в = +; р, = ОР в. =е” +. (2) 


Далее согласно методу голографии с тремя опорными сигналами [5] необходимо 
сформировать величины р, -— ро и р! - рз, при этом процедура вычитания сигнала при 


согласованной нагрузке из каждого из р„ может быть опущена. В результате получим 
систему линейных алгебраических уравнений относительно действительной (Г’и 
мнимой части (Г”) комплексного коэффициента отражения: 


40|Г „1 Р-Р» 


т = (3) 
| Р! - Рз 


Число обусловленности матрицы правых частей системы равно 2,618, что незна- 
чительно хуже числа обусловленности для 4-зондового измерителя, которое равно 1. 
Следует отметить, что число обусловленности не зависит от значений коэффициента 
отражения, в то время как решение системы квадратных уравнений классическим 
методом приобретает большие погрешности при коэффициенте отражения, приближаю- 
щемся к единице [6]. Решение системы (3) может быть записано в явном виде: 


Г’ = 0,25(р, - р.); Г" =0,25(р, -2р,+р:). (4) 


Интересно отметить, что первое выражение в (4) пропорционально первой раз- 
ности, а второе — второй разности нормированных значений детекторов. На самом деле 
проводится измерение суммарного коэффициента отражения излучающей системы и 
внесенного коэффициента отражения исследуемого объекта, поэтому необходимо 
дополнительно провести измерения коэффициента отражения антенны при излучении в 
свободное пространство и вычесть его из результатов измерений при наличии 
исследуемого объекта. Именно после вычитания фаза ф полученного комплексного 


коэффициента отражения Г = г ехр(/ф) связана линейным соотношением с расстоя- 


нием до отражающего объекта, что и позволяет определить последнее. 

Выражения (4) получены в предположении квадратичности характеристик де- 
текторов, в действительности детекторы не имеют квадратичной характеристики, по- 
этому эффективность работы указанного класса измерителей непосредственно зави- 
сит от проведения калибровки [7]. 

С этой целью была создана математическая модель трехслойной нейронной 
сети с обратной связью. Первый слой имел 1 нейрон, что определялось входным от- 
счетом диодного датчика мощности для конкретного положения х зонда в измери- 
тельной линии. Третий слой имел | нейрон, что соответствовало выходному значе- 
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нию нормированной величины 10051 * (2лх/Л) ‚ где Л- длина волны в волноводе изме- 


рительной линии. Первый и второй слои (входной и скрытый) нейронной сети имели 
сигмоидальную функцию (5 — функция) активации слоёв нейронов, третий (выход- 
ной) слой — линейную. 

Была проведена серия тренировок математической модели нейронной сети с 
применением ряда алгоритмов (Левенберга — Маркварда, сопряженных градиентов, 
Флетчера — Поуэлла, классического алгоритма обратного распространения, алгоритма 
обратного распространения ошибки с использованием метода секущих, алгоритма 
масштабируемых сопряженных градиентов, алгоритма Полака — Рибера) и различным 
числом нейронов во внутреннем слое (от 8 до 12 с шагом 1 и от 10 до 80 с шагом 10). 
Следует отметить, что для каждого выбранного числа нейронов во внутреннем слое было 
предпринято по крайней мере 3 попытки подбора весов. Качество сформированной сети 
проверялось путем предъявления набора входных данных. 

Наилучшие результаты показала модель нейронной сети, имеющая 10 нейронов в 
скрытом слое, при этом был использован алгоритм масштабируемых сопряженных 
градиентов. Следует отметить, что число нейронов в скрытом слое превышало расчетные 
значения. Линейная модель нейронной сети также не показала хороших результатов, 
несмотря на явный линейный характер связи зависимости входных данных и целевого 
вектора нормированных данных. Точность обучения составляла 10“. 

Полученные модели характеристик детекторов позволили более точно определять 
комплексный коэффициент отражения, в особенности его модуль. Это важно для 
корректного вычитания коэффициента отражения антенны из результатов измерений. 

В результате обработки экспериментальных данных были получены зависимости 
действительной части комплексного коэффициента отражения для пластин, расположен- 
ных вогнутой (рис. 2) и выпуклой (рис. 3) частями к апертуре антенны. 


03 Ве 
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Рисунок 2 — Действительная часть коэффициента отражения для вогнутых пластин 


Оси абсцисс соответствуют номера измерений, которые связаны с местоположе- 
нием пластины, а оси ординат — действительные значения комплексного коэффициента 
отражения для пластин, расположенных вогнутой частью к апертуре антенны. 

На рис. 2 и рис. 3 непрерывной кривой соответствует зависимость действительной 
части комплексного коэффициента отражения для пластины с большей кривизной 
(меньшим радиусом), а пунктирная кривая — меньшей кривизной (большим радиусом). 
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Рисунок 3 — Действительная часть коэффициента отражения для выпуклых пластин 


Интересно отметить, что углы наклона зависимости действительной части ком- 
плексного коэффициента отражения для исследуемых пластин, обращенных вогнутой 
частью к апертуре антенны, отличны друг от друга (рис. 2). Очевидно, что радиус 
кривизны вогнутой части контролируемого объекта заключен в угле наклона зави- 
симости действительной части комплексного коэффициента отражения. 

Для пластин, обращенных выпуклой частью к апертуре антенны (рис. 3), такой 
эффект не наблюдается. Это происходит вследствие рассеивания электромагнитного 
излучения от исследуемой поверхности вследствие неплоского характера фронта реально 
излучаемой волны. Данные зависимости характерны также для плоских объектов, 
расположенных перпендикулярно оси излучателя, с большим уровнем шума в изме- 
ренном сигнале. 

В результате вычислений приведенным выше методом оценок расстояний были 
получены данные, анализ которых выявил присутствие положительной систематической 
компоненты, величина которой была практически одинаковой для всех полученных значе- 
ний относительного перемещения поверхности контролируемого объекта (как для пластин, 
обращенных вогнутой, так и для пластин, обращенных выпуклой стороной к апертуре 
антенны). Результаты после устранения систематической компоненты приведены ниже 
(рис. 4 и рис. 5). 


21 А, мм 
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Рисунок 4 — Абсолютная погрешность оценки местоположения для вогнутых пластин 


На рис. 4 и рис. 5 по оси абсцисс отложены значения относительного перемещения 
отражающей поверхности контролируемого элемента конструкций (обращенной, 
соответственно, вогнутой и выпуклой частями к апертуре антенны) от начального 
положения, а по оси ординат — абсолютные погрешности оценок по сравнению с 
установленным значением расстояния. 
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Рисунок 5 — Абсолютная погрешность оценки местоположения для выпуклых пластин 


На рис. 4 и рис. 5 непрерывной кривой показана зависимость значений абсолютной 
погрешности оценивания расстояния, полученная в соответствии с приведенным выше 
методом вычислений для пластины с большей кривизной (меньший радиус), а пунк- 
тирной кривой — зависимость значений абсолютной погрешности оценивания расстоя- 
ния для пластины с меньшей кривизной (больший радиус). 

В табл. 1 приведены результаты исследований, средние и максимальные значения 
абсолютной погрешности вычислений. 


Таблица 1 
Положение пластины к апертуре Вогнутой частью Выпуклой частью 
антенны к апертуре капертуре 
Радиус кривизны, мм 600 1720 600 1720 
Максимальная погрешность, мм 1,41 0,71 1,85 1,33 
Средняя погрешность, мм 0,39 0,32 0,4 0,38 


Интересно отметить, что наиболее высокий уровень погрешности оценок расстоя- 
ний наблюдается для исследуемых объектов, обращенных вогнутой частью к апертуре 
антенны (рис. 1, пластина 5 обозначена непрерывными линиями). А именно в непосред- 
ственной близости от крайних положений перемещения элементов конструкций. Высо- 
кий уровень абсолютной погрешности оценок в зоне начального положения объясняется 
наличием эффектов ближней зоны излучения данного излучателя. Погрешности, возни- 
кающие вблизи конечного положения пластины, появляются как следствие наложения 
дополнительного излучения (переотражений), отраженного от загнутых краев отражаю- 
щей поверхности, что влечет за собой смещение значения фазы комплексного коэффици- 
ента отражения относительно её теоретически предполагаемого значения. 

В случае определения оценок расстояния для поверхностей, расположенных 
выпуклой стороной к апертуре антенны (рис. 1, пластина 5 обозначена пунктиром), про- 
исходят частичные потери отраженного излучения, как следствие его отражения в 
пространство от выгнутых краев исследуемой пластины. Это явление хорошо заметно с 
увеличением кривизны элемента конструкции и его постепенным отдалением от антенны. 

Необходимо учесть и тот факт, что контролируемый объект не был жёстко зафик- 
сирован, и не всегда ось отражающей поверхности располагалась строго соосно с осью 
антенны (максимальное отклонение не превышало 7°), а значит, происходили потери 
части отраженного электромагнитного излучения, тем самым условия эксперимента были 
приближены к реальным условиям перемещения элементов конструкций. Следовательно, 
можно ожидать примерно таких же погрешностей при промышленном использовании 
данного метода бесконтактных измерений. 
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Выводы 


Проведенные исследования показали перспективность комбинированного примене- 
ния интерференционного метода СВЧ-измерений и нейросетевых технологий для 
обработки данных измерений контролируемых неплоских (как вогнутых, так и 
выпуклых) элементов конструкций. При этом в качестве измерителя был использован 
трехзондовый волноводный СВЧ-датчик. 
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О.О. Дробами, О.В. Дорон 

Застосування нейромережних технолог для шдвищення достоврностЕ ощнок параметр!в 
перемйцення неплоских елементв конструкщй 

З метою отримання достов!рних значень параметрав перемпцення об’екив з неплоскою поверхнею за 
допомогою 1нтерференщйного НВЧ-методу на основ! тризондових вимрювазв були використан1 
нейромережн! технологй. На баз! даного методу була поставлена серля реальних експеримент. 
Квадратичесть характеристик детектор!в забезпечувалася застосуванням кал!брування з використанням 
розроблено! математично! модел! нейронно! мереж!. Застосування 1нтерференщйного методу 
НВЧ-вим!рювань в поеднанн! з нейромережними технолопями дозволило визначати параметри 
перемицення контрольованого об’екта з високою точнстю. 


О.О. Ргоакйит, А.Г. Ротопт 

ТБе АррИсайоп о? №еига! МебуогК Тесвпоозе$ 0 шсгеазе пе Вейа у оЁ Еуашайоп оЁ О15расетепЕ 
Рагатеег$ оЁ Моп-рапаг Соп$гисйуе Еетеп 

УП@ Фе ригрозе ю оМаш Фе гепаЫе уаез оЁ рагаплеёег$ оЁ тоуше обес ул ап поп-рапаг зигсе Бу ап 
шиегЕгепсе пусгоууауе тефо4 оп Фе Базз оЁгее-ргобе$ плеазигте 4еу1сез фе пеига] пебмогК {есбпо[о21е$ ууеге 
1564. Оп Фе Базе оЁ 1$ тефо4 Фе зепез оЁ ве геа| ехрегилепй$ ууеге ри. Опадгайс деесюг$ дезсирйопз$ \уеге 
рго\мае4 Бу изше саНбганоп уу Фе деуеюре@ пеигоп пебмой‹ тафетайса! плоде]. АррИсаноп оЁ ние Еегепсе 
тефод оЁ Фе писгоуауе теазигие ш соплЫпайоп у пеига| пебмогК {есбпоослез аПо\ме4 1ю деетите ве 
Чзр!асеплепе оЁ сопоПеа обес рагатлеег$ зу Шей ехаслез5. 
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